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ABSTRAK 

Telah dilakukan penelitian mengenai “Analisis Kualitas Citra Tumor Otak 
dengan Variasi Flip Angle ( FA ) menggunakan Sequence T2 Turbo Spin Echo 

Axial pada Magnetic Resonance Imaging (MRI)”.  Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh variasi nilai FA yang akan diperoleh citra yang berkualitas 
dan mengetahui variasi nilai FA yang optimal pada citra MRI tumor otak 
potongan axial  sequence T2 Turbo Spin Echo. Penelitian ini dilakukan di Rumah 
Sakit Umum Haji Surabaya dengan Pesawat MRI Siemens Esensa 1,5 Tesla, 
dengan cara mengubah nilai FA 1400, 1500, 1600, 1700 dan 1800 pada pemeriksaan 
MRI  tumor otak potongan axial  sequence T2 Turbo Spin Echo. Dari hasil citra 
yang diperoleh dilakukan perhitungan nilai signal to noise ratio (SNR) dengan 
menggunakan metode Region of Interest (ROI) yang  difokuskan pada jaringan 
cerebro spinal fluid, grey matter  dan white matter untuk mendapatkan nilai mean 
dan pada latar belakang citra (background) untuk signal noise.  Dari penelitian 
didapatkan hasil, semakin besar  nilai FA maka SNR yang didapatkan semakin 
menurun. Dari hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa variasi nilai Flip angle 

berpengaruh  signifikan terhadap nilai SNR Cerebro Spinal Fluid (nilai sig < 
0,003) dan white matter (nilai sig < 0,001) dari hasil citra MRI tumor otak 
potongan axial sequence T2 Turbo Spin Echo. Untuk mendapatkan nilai Flip 

Angle yang optimal pada citra MRI tumor otak potongan axial sequence T2 Turbo 

Spin Echo, sebaiknya menggunakan F 140o. 
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